
サンプル量が少なすぎる場合（例︓サンプル量2.5mL）

• セルアダプタにサンプルセルを挿⼊し、アダプタ切り⽋き部分を横から確認すると、
サンプル液⾯が⾒えた状態になっています（左写真参照）
• 切り⽋き部分は全て測定に関係する部分（測定光が照射される部分）であ
るため、全てサンプルで満たされている必要があります
• 液⾯が⾒えている状態では正確な校正・測定が⾏えませんので、液⾯が完全
に⾒えない状態になるまでサンプルを⼊れる必要があります（推奨5mL）
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